
ЗАВОД НИЗКОВОЛЬТНОГО И ВЫСОКОВОЛЬТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

Берлинер М. А. 

       Измерения влажности. Изд. 2-е, перераб. и доп. М., «Энергия», 1973.

400 с. с ил.

В книге рассматриваются теоретические основы электрических и других физических методов измерения влажности

твердых материалов, жидкостей н газов, характеристики и конструкция датчиков и измерительных устройств влагомеров и

гигрометров, а также метрологическое обеспечение этих приборов.

Книга рассчитана на инженерно-технических и научных работников, занимающихся разработкой влагомеров и
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гигрометров и измерениями влажности в различных отраслях науки и техники; а также  на аспирантов и студентов высших

учебных заведений, специализирующихся в области измерительной техники и автоматизации производственных процессов.
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методы измерения влажности твердых материалов, жидкостей и газов, основанные на

преобразовании влаж
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ности в другую физическую величину с использованием

современной измерительной техники, насчитывают всего несколько десятилетий; некоторые из

них были разработаны в последние годы.

Однако измерения влажности различных материалов и средств во многих отраслях
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народного хозяйства и целом ряде областей научных исследований заняли важное место в

современной аналитической измерительной технике. Информация о влажности

используется в многочисленных автоматических системах (системы управления и

информационно-измерительные).

Автор поставил перед собой задачу отразить современный уровень знаний в области
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измерений влажности электрическими и другими физическими методами. Для этого

использован отечественный и зарубежный опыт разработки и применения влагомеров

(приборов для измерения влажности твердых материалов и жидкостей) и гигрометров

(приборов для измерения влажности газов) различных типов, а также выполненные автором
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работы.

Настоящая монография является вторым изданием  книги «Электрические измерения,

автоматический контроль и регулирование влажности» (издательство «Энергия», 1965 г.). В нее

введены новые главы и параграфы, а материал остальных глав и параграфов в
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значительной степени переработан и обновлен. Исключен имевшийся в издании

1965 г. раздел, посвященный системам автоматического контроля и регулирования,

основанным на информации о влажности.

Книга состоит из трех частей. В первой рассматриваются измерения влажности твердых
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материалов и жидкостей, во второй — газов, третья посвящена общим вопросам измерений при

всех агрегатных состояниях тела, в частности их метрологическому обеспечению.

Автор считает своим долгом выразить признательность Г. И. Биргеру за участие в

редактировании книги, а также читателям и организациям, высказавшим свои мнения и
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пожелания по предыдущему изданию книги.

Автор

  Скачать книгу Берлинер М. А. Измерения влажности, Издательство «ЭНЕРГИЯ», Москва,

1973  
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